参数要求

1.配置：成人半身模型4套，电子显示器4套。
2.符合美国心脏协会（AHA）2015 心肺复苏操作指南。胸部解剖标记准确，按压深度正确声音提示，并可选择打开或关闭。
3.可以进行口对口，口对鼻，面罩对口鼻（口袋面罩和球囊面罩均可）通气，通气正确时模型胸部可以看到起伏。
4.气道具有单向阀，面皮可拆卸安装，可打开胸皮更换气道。
5.带有蓝牙技术，可无线连接到iPad平板电脑或智能手机,可对CPR操作进行评估和反馈。
6.标配电子显示器可与模型有线连接，对个人CPR表现进行反馈，并可做App的补充。
★7.模型需具备导师APP及学员APP：手机、pad和电脑移动端可下载软件无线连接复苏模型进行反馈，并自带视频指导教程。
7.1.导师App：导师App应用于IOS系统的移动端设备上。导师App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式。导师可对模型名称重新编辑命名。导师App可以同时连接1到6台模型，对学员的CPR表现进行反馈。CPR表现操作结果可以保存和事后回看。
7.2.导师APP还需具有急救竞赛模式，可使2-6名学员同时急救竞技，心肺复苏质量高的学员可最快结束比赛。需提供图文等资料证明并现场演示。
7.3.学员App： 学员App可用于IOS系统和安卓系统的移动端设备上。学员App可选择“仅按压”和“30：2”两种模式，无线连接模型后对学员的CPR表现进行反馈。CPR表现操作结果可以保存和事后回看。
8.当连接平板电脑和手机时，可以对以下内容进行反馈：按压深度、按压回弹、按压速度、CPR章节总时间、按压次数、按压分数、可显示实时和事后CPR表现、通气量、通气速度、CPR章节总分、章节结束提供改进建议.
9.当连接电子显示器时，提供3种反馈模式：实时反馈，总结性反馈，考核模式（隐藏反馈）。实时反馈内容包括：按压深度、按压速度、不完全回弹、通气量、按压和通气计数。
10.总结性反馈可显示以下内容：按压分数、通气分数、CPR 持续时间、流量系数。
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